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УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ОАО «Беларуськалий»

                         И.А.Подлесный
«____»_______________ 2017г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 на закупку индикатора для проверки респираторов 
ИР-2 или аналог 
для ВГСО Петриковского ГОК
1. Предназначен для проверки основных эксплуатационных параметров кислородных изолирующих противогазов, респираторов и дыхательных аппаратов со сжатым воздухом в собранном виде без оценки показателей в единицах физических величин.
2. Технические характеристики:

2.1. допустимое падение давления за 1 мин. при проверке герметичности индикатора избыточным и вакуумметрическим давлением 1000 Па, контролируемое зоной «ГИ», не более - 20 Па;
2.2. Постоянная (непрерывная) подача кислорода редуктором респиратора, контролируемая зоной «Д», дм3/мин, в пределах области «Р» от 1,3 до 1,5;
2.3. габариты, не более – 250x200x180мм;
2.4. масса без ЗИП, не более – 6 кг;
2.5. индикатор сохраняет свои свойства при воздействии окружающей среды в течение срока службы.
3. Комплект поставки:
3.1. сильфонный насос;
3.2. контрольное и предохранительное устройство;
3.3. переключающий кран;
3.4. коллектор с эластичными трубками;
3.5. паспорт.
4. Срок службы, не менее - 7 лет.

5. Гарантийный срок использования изделия по назначению – 24 месяца.
6. Требования к документации - документация по эксплуатации и ремонту, включая принципиальные (функциональные) схемы, паспорта с указанием содержания ДМ и ДК. Вся документация должна быть представлена на русском языке. 

7. Количество: 2 шт.

8. Другие специальные требования:

Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

Предложение признается не соответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

-участник, приславший предложение, отказался исправить выявленные в нем ошибки или неточности.
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